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Ausgangslage

• Von EUCAST gibt es keine Blättchen-

Breakpoints.Breakpoints.

• Im AURES 2009 sind Fosfomycin-

Resistenzdaten der AG 

Resistenzberichterstattung enthalten



AG Resistenzberichterstattung:

ESBL-bildende E. coli 2009



Offene Fragen

– Wie wird Fosfomycin getestet?

– In welchen Situationen wird Fosfomycin getestet?– In welchen Situationen wird Fosfomycin getestet?

– Können die Daten aus der Routine für 

Surveillance-Zwecke verwendet werden?



Fosfomycin-Survey 2012

• Survey im September 2012 für 

EUCAST/NAC-AT-Sitzung.

• Erhebungsbogen an alle 40 EARS-Net-Labors 

versendet.versendet.

• Rücklauf: 32 Labors haben

den Erhebungsbogen trotz

knapper Zeitvorgabe retourniert.

• Herzlichen DANK!!!
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Bei welchen Bakterien wird Fosfomycin getestet? 

(Mehrfachnennungen möglich, n=32)
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Wird Fosfomycin generell getestet oder nur in 

bestimmten Situationen? (n=32)
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Wenn ja, in welchen Situationen?

(Mehrfachnennungen möglich)
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Einsenderwunsch

Besondere Resistenzen
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(Mehrfachnennungen möglich)
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10µg • ?G6P, 17R/18S

200µg

• +G6P, 14EB/32Staph, Antimicrob. Agents&Chemoth. ~7.000/Jahr

• 16/12 (CLSI/Eco)

• <13R/≥16S (CLSI/Eco) war nur 2011, ab 2012 Vitek AST-Karte N195

• k.A.

240µg • øG6P, 18mm, Interpretation lt. Hersteller, ~2.000/Jahr

• ?G6P, ≥16mm, Für Staphylokokken nach CLSI 2007 (breakpoint gilt 

Blättchen-Beladung/Breakpoints/Anz. Testungen/Jahr

50µg

• ?G6P, ≥16mm, Für Staphylokokken nach CLSI 2007 (breakpoint gilt 

eigentlich nur für E. coli und E. faecalis), für Pseudomonaden keine 

Blättchen, sondern Etest nach Tabellen der EUCAST, 2011 MIC 32 

mg/L, 2012 MIC <128 mg/L, ~1.200/Jahr

• øG6P, 14mm für alle Bakteriengruppen von SFM2010, ~2.980/Jahr

• 2x20mm (CLSI)

• 32mm

50µg+

G6P

• +G6P, <14R/≥20S (Fa. Sandoz-> DIN-BPs, S.au->S=24-29mm, bei 

Werten rund um den BP wird ein Etest gemacht; Eco/Harn->S=23-

28mm)



Fosfomycin

CLSI 2012; M100-S22

E. coli urinary tract isolates only

EUCAST 2012
Enterobakterien und Staphylokokken

≤ 32 mg/L … use MIC method

Breakpoint P. aeruginosa removed



www.eucast.org/ECCMID 2012/What is new in EUCAST?

Rationale document on Fosfomycin Feb 15th, 2013



www.eucast.org/Rationale document/Fosfomycin, version 1.0



Conclusio

• Fosfomycin wird häufig stufig getestet.

• Einsatz verschiedenster Testmethoden und 

Breakpoints.Breakpoints.

�Fosfomycin-Resistenzdaten können nicht für 

gemeinsame Surveillance-Zwecke verwendet 

werden.



Dankeschön!!!Dankeschön!!!


