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Hintergrund
Methoden zur Bestimmung der MHK
iIm Detail: MHK-Bestimmung mit Einzelteststreifen
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EUCAST-Warnung betreffend MHK-Bestimmung flr Colistin

,Disk diffusion cannot be used at present for susceptibility testing of colistin.
Currently available gradient tests underestimate colistin MIC values and
undercall resistance and should be avoided. [...] ©

Quelle: http://www.eucast.org/ast_of bacteria/warnings/#c13111

EUCAST-Vorgabe fur S. aureus

,Glycopeptide MICs are method dependent and should be determined by
broth microdilution (reference ISO 20776). [...] ©

Quelle: http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/



Wann erfolgt Bestimmung der Colistin MHK? I“‘ @ana[yse

 Colistin-MHK bei:

— Enterobacteriaceae (exkl. intrinsisch R)
— P. aeruginosa
— Acinetobacter baumannii Komplex

 allen 3- und 4-MRGN sowie ESBL-Isolaten, inkl. CarbaNet-
Einsendungen

« molekularbiologische Abklarung bei Colistin R

« Erster mcr-1-Fall Osterreichs in der Humanmedizin:

J AMERICAN
el SOCIETY FOR
MICROBIOLOGY

Detection of the mcr-7 gene in a multidrug-resistant
Escherichia coli isolate from an Austrian patient

Antimicrobial Agents
and Chemotherapy

Rainer Hartl2, Heidrun Kerschner?a, Sarah LepuschitzP, Werner RuppitschbD,
Franz AllerbergerP and Petra Apfaltera-c#
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ONORM
EN ISO 20776-1

Ausgabe: 2007-02-01

Labormedizinische Untersuchungen und In-vitro-
Diagnostika-Systeme — Empfindlichkeitspriifung von
Infektionserregern und Evaluation von Geraten zur
antimikrobiellen Empfindlichkeitspriifung

Teil 1: Referenzmethode zur Testung der In-vitro-Aktivitét von

antimikrobiellen Substanzen gegen schnell wachsende aerobe
Bakterien, die Infektionskrankheiten verursachen

(ISO 20776-1:2006)



Goldstandard gemaR 1ISO 20776-1 I“‘ @ analyse

* hoher Arbeitsaufwand
* Reinsubstanzen der Antibiotika
« Herstellung Losungen:
— Kationen-adjustierte Miller Hinton Bouillon

— LOsungs- und Verdinnungsmittel fir Herstellung der
Stammlosungen und der Verdinnungen

* Verdinnungsreihen fir die Antibiotikalésungen
« engmaschige Qualitatskontrollen




Kommerzielle Methoden I“‘ @analyse

« Automatisierte Systeme
— Micronaut, Merlin
— Sensititre ThermoFisher /Oxoid

* Manuelle Systeme
— UMIC, Biocentric
— MIC-Strips, Merlin




Eckdaten — Colistin-MHK-Teststreifen I‘“ @ analyse

« 40 Teststreifen pro Packung
« Kationen-adjustierte Miller Hinton Bouillon
« Anordnung am Teststreifen

— Wachstumskontrolle

— Range: 0,06 — 64 mg/L

Feuille de résultats / Results sheet

B GC: Controle de croissance / Growth Control
® COL: Concentration Colistine / Colistin concentration (mg/L)
COLISTINE

REF UM-COL-040

www.analyse.eu
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« Vorbereitung des Arbeitsplatzes in der Sicherheitswerkbank

www.analyse.eu Seite <Nr.
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« Vorbereitung des Arbeits-

platzes in der Sicherheits-
werkbank

« Keimsuspension mit
McFarland 0,5

www.analyse.eu
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« Vorbereitung des Arbeits-
platzes in der Sicherheits-
werkbank

« Keimsuspension mit
McFarland 0,5

 Beimpfen der Muller Hinton
Bouillon
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« Vorbereitung des Arbeits-
platzes in der Sicherheits-
werkbank

« Keimsuspension mit
McFarland 0,5

« Beimpfen der Muller Hinton
Bouillon

 Beimpfen der Teststreifen
mit Mehrkanalpipette
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« Vorbereitung des Arbeits-
platzes in der Sicherheits-
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« Vorbereitung des Arbeits-
platzes in der Sicherheits-
werkbank

« Keimsuspension mit
McFarland 0,5

« Beimpfen der Muller Hinton
Bouillon

 Beimpfen der Teststreifen
mit Mehrkanalpipette
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« Vorbereitung des Arbeits-
platzes in der Sicherheits-
werkbank

« Keimsuspension mit
McFarland 0,5

« Beimpfen der Muller Hinton
Bouillon

« Beimpfen der Teststreifen mit
Mehrkanalpipette

 Beimpfen der Kontrollplatte
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« Vorbereitung des Arbeits-
platzes in der Sicherheits-
werkbank

« Keimsuspension mit
McFarland 0,5

« Beimpfen der Muller Hinton
Bouillon

« Beimpfen der Teststreifen mit
Mehrkanalpipette

« Beimpfen der Kontrollplatte

 [nkubation in feuchter
Kammer (16-20 h, bei 36°C)
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 Ablesen der MHK mit einem VergrdRerungsspiegel
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* Ablesen der MHK mit einem VergrofRerungsspiegel

« MHK = Antibiotikakonzentration im ersten Napfchen
mit vollstandiger Hemmung des Keimwachstums

II!HI!IIIH BB
-—ds e— :
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* Ablesen der MHK mit einem
VergrolRerungsspiegel

« MHK = Antibiotika-
konzentration im ersten
Napfchen mit vollstandiger

Hemmung des Keim-
wachstums

« Validierungskriterien:

— Reinkultur auf der
Kontrollplatte
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* Ablesen der MHK mit einem
VergrofRerungsspiegel

« MHK = Antibiotika-
konzentration im ersten
Napfchen mit vollstandiger
Hemmung des
Keimwachstums

« Validierungskriterien:

— Reinkultur auf der
Kontrollplatte

— Keimwachstum in der
Wachstumskontrolle
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E. coli ATCC 25922

 Ablesen der MHK mit einem 4
Vergrol3erungsspiegel > |« -—
« MHK = Antibiotika- 1
konzentration im ersten 05 Lo -
Néapfchen mit vollstandiger |
Hemmung des Keim- 0.25 [ob— —
wachstums 0,125

16 E. coli - NRZ 14408

« Validierungskriterien:

— Reinkultur auf der 8 .
Kontrollplatte

— Keimwachstum in der
Wachstumskontrolle 2 | * -

— QC-Stamme im Range




Qualitatskontrolle gemaR EUCAST 2017 I‘“ @ ana[yse

E. coli ATCC 25922 0,5-1mg/L 0,25-2mg/L
P. aeruginosa ATCC 27853 1 -2 mg/L 0,5-4 mg/L

Sensibel

Resistent E. coli NCTC 13846 4 mg/L 2 -8 mg/L
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« Frische Ubernachtkultur 16 E. coli - NRZ 14408
verwenden
8 —o F—
4 —4=000 L ag ¢ L ag ¢ —
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« Frische Ubernachtkultur
verwenden

« Kontamination
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« Frische Ubernachtkultur
verwenden

 Kontamination
« SKkip
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« Frische Ubernachtkultur
verwenden

 Kontamination
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e Mischkultur
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« Frische Ubernachtkultur
verwenden

« Kontamination

« Skip

* Mischkultur

* intrinsischR©
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Fur unser Probenkollektiv ist die MHK-Bestimmung
mittels Bouillon-Mikrodilution im Einzelteststreifen-
Format gut geeignet und bereits in der
Routinediagnostik integriert.




