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– 4317 S. pneumoniae 

– 4318 S. aureus 

– 4319 E. faecium 

– 4320 E. coli 

– 4321 K. pneumoniae 

– 4322 A. baumanii complex 

 

 

 

 

EARS-Net  



www.analyse.eu  Seite ‹Nr.› 

• I für Penicillin (MHK: 0,25 mg/L) 

– Meningitis/PEN: R 

– Pneumonie/PEN: S 

• 1 von 4 (25% von 519 TN) berichteten Isolat als S bei Meningitis, wo 

Penicillin unwirksam gewesen wäre 

• Nur 44% berichteten das Isolat als S im Kontext mit Pneumonie 

 

• R in Erythromycin und S in Clindamycin 

UKNEQAS  4261  S. pneumoniae 
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AT EARS-Net QC 2017 
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UKNEQAS  4318 S. aureus Linezolid resistenter MRSA 

• Cefoxitin (MHK: 16 mg/L)   R 

• Linezolid (MHK: 16 mg/L)   R 

– Erstmals ausgeschickt 

– Nur 16% (von 672 TN) korrekt ausgetestet 

– AT: 32 Labs: S; 8 Labs: R 

– Am besten schnitten EUCAST-TN ab wenn sie ein nicht 

automatisiertes Testsystem verwendeten 

  

• Clindamycin (MHK > 4mg/L)   R 

• Erythromycin (MHK: 0.5 mg/L)  S 

• Tetracyclin (MHK > 8mg/L)   R 
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Linezolid resistenter MRSA 
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• Ampicillin  R 

• HLAR 

• Vancomycin  S 

• Teicoplanin  S 

 

• Unproblematisch 

• 2% (von 707 TN) Spezies falsch ID 

UKNEQAS  4319  E. faecium 
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UKNEQAS  4320 Colistin resistenter E. coli (mcr-1) 

• Amoxicillin-Clav. (MHK: 32 mg/L)   R 

• Ciprofloxacin (MHK: > 4 mg/L)   R 

• Colistin (MHK 4mg/L)    R 

 

• Cefotaxim (MHK: 0.5 mg/L)    S 

• Ceftazidim (MHK: 0.5-1 mg/L)   S 

• Ceftrixon (MHK: 0.25 mg/L)    S 

• Pip./Tazobactam (MHK: 8mg/L)   S 

 

Nur 33% aus 700 TN detektierte Amox/Clav. Resistenz 

Nur 50% (!) aus 700 TN detektierte die Colistin Resistenz 

 66/421 Labors gab an nach EUCAST zu arbeiten, und testete 

  Colistin mittels Blättchen (breakpoint?) 
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UKNEQAS  4321 K. pneumoniae (OXA1 und SHV-1) 

• Cefotaxim (MHK: 2-4 mg/L)     I/R 

• Ceftazidim (MHK: 1 mg/L)     S 

• Ceftriaxon (MHK: 1 mg/L)     S 

 

• Ertapenem (MHK: 2-4 mg/L)    R 

• Imipenem (MHK: 0.5-1 mg/L)   S 

• Meropenem (MHK: 0.5 mg/L)   S 

 

Weiters R in Cipro, Colistin, Inh./Kombis, Genta und Tobra 

 

Gute Konkordanz bei Cefotaxim, aber nur 82 und 75% richtig S bei 

Ceftazidim und Ceftriaxon 

Gute Konkordanz bei den Carbapenemen 
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UKNEQAS  4322 A. baumanii (GES-12 Carbapenemase) 

• Colistin (MHK: 0.5-1 mg/L)  S 

 

R in Amikacin, Ciprofloxacin, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, 

Meropenem, Tobramycin 

 

Gute Konkordanz bei allen 718 TN 


